	[image: logo_clínica san rafael]ESTANDARIZACIÓN SEROFUGA SERVICIO TRANSFUSIONAL

	Tiempo Lavados
	2.5´

	Tiempo Lectura
	1´

	
Vel. Leída
	
Vel. Calibrada
	
Corrección


	3300 RPM
	3361 RPM
	LOW

	3500 RPM
	3496 RPM
	HIGH
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